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INICIE A IMPRESSAO SOMENTE APOS OBTER TRAGADO ESTAVEL

Imprimir, Gravar efou e Impressao em Tempo Real
Exportar ECG

Apds 10 segundos, @ IZ> @
o relatério serd impresso
de forma automaética. RHYTHM ESC

AUTO  (Tamanho A4) o
Iniciar Parar

0 Imprimir em outros formatos ( Config = ECG = Imprimir)

Definigoes da Impressora

Monitor de Formato Mon. Grade
12Canais continuo Desativada
(? Heg\strode] [PapelTamanho} [ Impressdo ] ® Formato do Registro:
A4

3Canais + 3 Normal 3ch+1/6ch+1
12ch/3ch +3

@ Formato Monitor:
Continuo / A4

® Relatérios adicionais
Texto/ Guia/ Vector

[ OK ][ Cancelar ][ Padrao ]

o Configuracées de Filtros
Config = ECG = Filtro = OK = Sair

Config o de Pré-vi izaca
Config = ECG =Pré-visual. = Ativada/Desativada = OK = Sair




