GUIA RAPIDO CARDIOCARE
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Eletrodos Precordiais Eletrodos de Membros

@ Linha Clavicular Central m (R) = Brago Direito
(@ Linha Axilar Frontal

(L) = Brago Esquerdo
m (N) = Perna Direita
@) Linha Axilar Central

B (F) = Perna Esquerda

* Conecte o cabo paciente de 10 vias (conforme a figura)
* Quando a luz READY acender, inicie o0 exame

o Impressao Automatica
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Apds acionar a tecla, aguarde 10 segundos e o
ECG sera impresso de forma automética.

@ 'mpressao Manual
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Iniciar Parar

© !mprimir em outros formatos

Vocé pode copiar dados armazenados do ECG apos alterar a configuragao.

Qz MNO PRS ESC
1sens U 6Form ' 7 (eap COPY
Ganho Impressao em R

(sensibilidade) Y (3, 6, 12 canais) U Derivagdes o> ESC

o Configuracao para papel fax (modo grade)

Q =P x> Q o
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COPY
Menu => Seta 2 vezes => Escolha o modo IMP =>

Seta 2 vezes => Escolha GRADE ON => Sair

e Habilitar laudo interpretativo
Q > x> Q >
- - @ o ESC

COPY
Menu => Seta 2 vezes => Escolha o modo PRN =>

Seta para esquerda => Escolha DIAG ON => Sair
@ Configuragéo padrao
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